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Certificat d'Accréditation n° 674-CAL 

En application des dispositions de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 créant BELAC, 

le Bureau d'Accréditation atteste avoir délivré une accréditation conformément aux 

exigences de la norme EN ISO/IEC 17025:2017 à: 

Air Products sa 

Leonardo da Vincilaan 19C Boîte 4 
Airport Plaza Kyoto Building 

1831 Machelen 

L’organisme a démontré posséder la compétence pour effectuer les activités 

réalisées dans les sites d’activités mentionnés dans la portée d’accréditation 

674-CAL qui fait partie intégrante du présent certificat. 

La version en vigueur de la portée d’accréditation est disponible via www.belac.be. 

Ce certificat reste valable à condition que l’organisme continue de répondre aux 

conditions d'accréditation.  

La Présidente du Bureau d'Accréditation BELAC, 

Maureen LOGGHE 

Version  : 1 

Période de validité : 2021-04-22 - 2024-04-21   

  

http://www.belac.be/
file://///sng3dc3/dfs-eco/E6/0110-BELAC/04_Q-Doc/digitale%20certificaten/www.belac.be
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Accreditatiecertificaat nr. 674-CAL 

In uitvoering van de beschikkingen van het koninklijk besluit van 31 januari 2006 

tot oprichting van BELAC, verklaart het Accreditatiebureau accreditatie conform 

de eisen van de norm EN ISO/IEC 17025:2017 te hebben verleend aan:  

Air Products sa 

Leonardo da Vincilaan 19C Boîte 4 
Airport Plaza Kyoto Building 

1831 Machelen 

De instelling heeft aangetoond bekwaamheid te bezitten voor de activiteiten 

uitgevoerd in de activiteitencentra zoals gespecificeerd in de accreditatiescope 

674-CAL die integraal deel uitmaakt van dit certificaat. 

De huidige versie van de accreditatiescope is beschikbaar op www.belac.be. 

Dit certificaat blijft geldig onder voorwaarde dat de instelling blijft voldoen aan de 

accreditatievoorwaarden. 

De Voorzitster van het Accreditatiebureau BELAC,  

Maureen LOGGHE 

Versie   : 1 

Geldigheidsduur  : 2021-04-22 - 2024-04-21   

De originele versie van dit certificaat is in het Frans.  

http://www.belac.be/
file://///sng3dc3/dfs-eco/E6/0110-BELAC/04_Q-Doc/digitale%20certificaten/finaal/www.belac.be
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Accreditation Certificate No. 674-CAL 

In compliance with the provisions of the Royal Decree of 31 January 2006 setting 

up BELAC, the Accreditation Board hereby declares to have granted accreditation 

conform the requirements of the standard EN ISO/IEC 17025:2017 to: 

Air Products sa 

Leonardo da Vincilaan 19C Boîte 4 
Airport Plaza Kyoto Building 

1831 Machelen 

The body demonstrated the competence to perform the activities in the activity 

sites, as  described in the scope of accreditation 674-CAL which is an integral part 

of the present certificate. 

The current version of the scope of accreditation is available at www.belac.be. 

This certificate remains valid as long as the body continues to meet the 

accreditation conditions. 

The Chair of the Accreditation Board BELAC,  

Maureen LOGGHE 

Version  : 1 

Validity period : 2021-04-22 - 2024-04-21   

Original version of this certificate is in French.  

http://www.belac.be/
http://www.belac.be/
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Akkreditierungszertifikat Nr. 674-CAL 

Aufgrund der Bestimmungen des königlichen Erlasses vom 31. Januar 2006 zur 

Gründung von BELAC, bestätigt das Akkreditierungsbüro, gemäß den Vorschriften 

der Norm EN ISO/IEC 17025:2017, die folgende Stelle akkreditiert zu haben: 

Air Products sa 

Leonardo da Vincilaan 19C Boîte 4 
Airport Plaza Kyoto Building 

1831 Machelen 

Die Stelle hat ihre Kompetenz für die in den Aktivitätszentren durchgeführten 

Aktivitäten gemäß dem Geltungsbereich der Akkreditierung 674-CAL, der ein 

integraler Bestandteil des vorliegenden Zertifikats ist, nachgewiesen. 

Die aktuelle Version des Geltungsbereichs der Akkreditierung ist unter 

www.belac.be verfügbar. 

Dieses Zertifikat bleibt unter der Bedingung gültig, dass die Stelle die 

Akkreditierungsanforderungen weiterhin erfüllt. 

Die Vorsitzende des Akkreditierungsbüros BELAC, 

Maureen LOGGHE 

Fassung  : 1 

Gültigkeitsdauer   : 2021-04-22 - 2024-04-21   

Die Originalfassung dieses Zertifikats ist in französischer Sprache. 

http://www.belac.be/
file://///sng3dc3/dfs-eco/E6/0110-BELAC/04_Q-Doc/digitale%20certificaten/finaal/www.belac.be


Annexe au certificat d'accréditation
Bijlage bij accreditatiecertificaat

Annex to the accreditation certificate
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

EN ISO/IEC 17025:2017

Version / Versie / Version / Fassung 3

Validité / Geldigheidsperiode / 

Validity / Gültigkeitsdauer
2022-12-14 - 2024-04-21

Maureen Logghe

La Présidente du Bureau d'Accréditation

Voorzitster van het Accreditatiebureau

Chair of the Accreditation Board

Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

Rue de la Spinette Boig. 37 
Zoning Industriel de Keumiée

5140   Sombreffe

Sites d'activités / Activiteitencentra / Sites of activities / Standorte mit aktivitäten:

Site de Sombreffe

Leonardo da Vincilaan 19C Boîte 4

1831 Machelen 

674-CAL

L'accréditation est délivrée à / De accreditatie werd uitgereikt aan 

The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

Air Products sa

Airport Plaza Kyoto Building

isabelle.legrand
BELAC



Methane 35.15 à 99.66 0.08 à 0.04

Nitrogen 0.10 à 20.00 0.0008 à 0.05

Carbon Dioxide 0.05 à 15.00 0.0006 à 0.03

Ethane 0.10 à 20.00 0.0008 à 0.048

Propane 0.05 à 10.00 0.0006 à 0.03

Iso-butane 0.01 à 2.00 0.0004 à 0.0066

N-butane 0.01 à 2.00 0.0004 à 0.007

2,2 Dimethylpropane 0.002 à 0.35 0.0002 à 0.0026

Iso-pentane 0.005 à 0.35 0.0002 à 0.002

N-pentane 0.005 à 0.35 0.0002 à 0.002

Hexane 0.001 à 0.35 0.0002 à 0.004

Iso-Hexane 0.001 à 0.35 0.0001 à 0.0044

Heptane 0.0010 à 0.0500 0.00008 à 0.0006

Octane 0.0005 à 0.0200 0.0001 à 0.0004

Nonane 0.0005 à 0.0200 0.00014 à 0.0006

Oxygène 0.01 à 1.00 0.00016 à 0.005

Helium 0.005 à 0.2 0.0005 à 0.005

Hydrogène 0.005 à 0.2 0.0003 à 0.0032

Objets soumis 

à l'étalonnage

Gaz Naturel 

synthétique

Remarques

Calibration and Measurement 

Capability - Incertitude élargie 

(*)   (%mol/mol)

Méthode d'analyse 

développée en interne

Etalonnage de mélange 

de gaz basé sur la norme 

ISO 6143:2001 par 

chromatographie gazeuse 

avec détecteur FID et 

TCD

Procedure/méthode 

d'étalonnage

Etendue de  mesure - 

Fraction molaire 

(%mol/mol)

Caractéristique mesurée
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base molaire (kJ.mol-1) 0.10%

base massique (MJkg-1) 0.10%

base volumique (MJm-3) 0.10%

base molaire (kJ.mol-1) 0.10%

base massique (MJ.kg-1) 0.10%

base volumique (MJ.m-3) 0.10%

0.10%

0.10%

0.10%

0.10%

0.10%

0.10%

Objets soumis 

à l'étalonnage

Propriétés 

Physiques des 

mélanges de gaz 

naturel 

synthétiques

(*) la plus petite incertitude de mesure que le laboratoire puisse fournir à ses clients, exprimée en tant qu’incertitude élargie avec un niveau de confiance d'environ 95 %.

Masse molaire (kg.kmol-1)

Facteur de compression

Caractéristiques calculées

Calibration and Measurement 

Capability - Incertitude élargie 

(*)   (%mol/mol)

Remarques

Pouvoir calorifque brut

Calculs applicables à 

n'importe quel mélange de 

gaz naturel synthétique se 

trouvant dans le range 

d'accréditation, à 

l'exception des propriétés 

calculées sur base molaire, 

pour lesquelles le facteur 

de compression doit être > 

à 0.9 ; Les propriétés de 

combustion peuvent être 

calculées en Joule (J) ou en 

kilowatt heure (kWh)

Calculs effectués suivant 

la norme ISO 6976:2016, 

partant du principe que le 

gaz est sec

Procédure/méthode 

d'étalonnage

Pouvoir calorifque net

Densité relative

Densité (kg.m-3)

Indice de Wobb Supérieur (MJ.m-3)

Indice de Wobb Inférieur (MJ.m-3)
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2-BUTANETHIOL 0.2 à 10 de 6% à 9%

METHYL ETHYL SULFURE 0.2 à 10 de 3% à 5%

METHYLMERCAPTAN 0.2 à 10 de 3.2% 5%

ETHYLMERCAPTAN 0.2 à 10 de 3% à 4.5%

SULFURE DE CARBONYLE 0.2 à 10 de 3% à 5%

DIMETHYLSULFURE 0.2 à 10 de 3% à 5%

DIETHYLSULFIDE 0.2 à 10 de 3.2% à 5%

SULFURE D'HYDROGENE 0.2 à 10 de 3% à 5%

ISOPROPYLMERCAPTAN 0.2 à 10 de 3% à 5%

ISOBUTYLMERCAPTAN 0.2 à 10 de 6% à 9%

N-PROPYLMERCAPTAN 0.2 à 10 de 6% à 8.5%

N-BUTYLMERCAPTAN 0.2 à 10 de 6% à 10%

TETRAHYDROTHIOPHENE 0.2 à 10 de 3.3% 5%

TERBUTYLMERCAPTAN 0.2 à 10 de 3.2% 5%

(*) la plus petite incertitude de mesure que le laboratoire puisse fournir à ses clients, exprimée en tant qu’incertitude élargie avec un niveau de confiance d'environ 95 %.

Calibration and Measurement 

Capability - Incertitude élargie 

(*)   (%mol/mol)

Remarques

Méthode d'analyse 

développée en interne. Gaz 

balance : Azote ou méthane

Etalonnage de mélange 

de gaz basé sur la norme 

ISO 6143:2001 par 

chromatographie gazeuse 

avec détecteur PFPD

Mélange de gaz 

soufrés

Procedure/méthode 

d'étalonnage

Objets soumis 

à l'étalonnage

Grandeur/

Instrument

Etendue de  mesure 

Fraction molaire 

(ppm mol/mol)
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